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| 9. PESAN KESALAHAN |

Ketika Beban diatas meja timbang melebihi kapasitas maksimum, sebesar
50divisi. Layar akan menunjukkan "----FULL-----" dan akan mengeluarkan
bunyi secara bersamaan .

Ketika dalam mode hitung pcs melebihi angka 999999 atau -99999, layar akan
menunjukan  “------m-m- .
Ketika voltase baterai lemah , pada layar akan menunjukan “-- LO--".

Setelah dinyalakan, pada layar menunjukkan “---ERR---” lakukan kalibrasi

atau timbangan harus direparasi.
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| 8. konversi Unit Timbang

Penunjukkan Unit Konversi rate
g GRAM 1
ct MET.CARAT 5
oz AVOIRDUPOIS OUNCE | 0.03527396200
ozt TROY OUNCE 0.03215074700
dwt PENNEY WEIGHT | 0.64301493100
GN (GRAIN) (UK) 15.43235835000
Ib AVOIRDUPOIS OUNCE | 0.00220462260
N NEWTON 0.00980654189
DRAM 0.56438222222
tlt TWN 0.02666666000
tl) ST 0.02645544638
tiH TL HONGKONG 0.02671725000
T TOLA 0.08573532418
kg KILOGRAM 0.00100000000
T/A/R Tola/anna/rati
T/M/R Tola/Mna/rati




7. KAPASITAS DAN TEKNIKAL DATA
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Model Cap. | Readability | Repeatability | Linearity | Ope.Tem. | Pansz. | Dim. War time
“ e | @ (mg) (mg) (C) | (mm) | (WxtxD)mm | (Sec)

HZY-A60 | 60

HZY-A100 | 100 1 +2 +2 20+7.5 82 290X200% 290 10-20

HZY-A200 | 200

HZY-A300 | 300

Model Cap. | Readability | Repeatability | Linearity | Ope.Tem. Pansz. | Dim. War
“ e | ® ® (©) | @mm) | (Wxi0)m | time

m (Sec.)

HZY-B100 | 100

HZY-B200 | 200

HZY-B300 | 300

HZY-B 500 500 0.01 +0.01 +0.02 5-35 €130 290%200X110 10-20

HZY-B 600 600

HZY-B 1000 | 1000

HZY-B 2000 | 2000

HZY-B 3000 | 3000 +0.02 +0.03 158x158

odel Cap. | Readability | Repeatability | Linearity | Ope.Tem. | Pansz. | Dim. War

Model 1o | @ ® @ | (© |@m |weom | tme

m (Sec.)

HZY-B 1000 | 1000

HZY-B 2000 | 2000 <130

HZY-B 3000 | 3000 0.1 +0.1 +0.2 5-35 290X200%110 | 10-20

HZY-B 5000 | 5000 158x158

HZY-B 6000 | 6000

|\I. PENDAHULUAN

Timbangan ini sangat mudah digunakan dan aplikasinya secara umum untuk

penimbangan. Pengguna juga dapat menggunakan untuk menghitung pcs dan

fungsi berat untuk aplikasi khusus. .Fungsi khusus tersedia untuk menimbang

hingga 14 unit bobot.

Untuk pengoperasian yang aman dan yang diharapkan dari timbangan ini, silakan

mematuhi langkah-langkah berikut ini:

Langkah pengamanan:

Pastikan voltase masukan yang tertera di AC adaptor dan tipe steker sesuai
dengan AC catu daya setempat.

Pastikan steker daya yang terpasang tidak dalam posisi terhambat atau posisi
berbahaya.

Lepaskan catu daya ketika timbangan hendak dibersihkan.

Dilarang mengunakan timbangan di lingkungan berbahaya atau tidak stabil.
Dilarang menjatuhkan beban diatas meja timbang.

Gunakanlah aksesoris dan alat pembantu yang telah disetujui oleh prinsipal
Operasikan timbangan pada kondisi ambient yang sesuai dengan instruksi
pemakaian.

Perbaikan hanya dilakukan oleh personil otorisasi

Dilarang terkena benturan atau beban yang berlebihan (beban tidak boleh

melampaui kapasitas maksimum dari timbangan).
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